GAMA GROUP a.s., zavod Dalec¢in — 592 41 Dalecin . . B .
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(cs)  Navod k pouziti - Lahev na moé s uzavérem

Typ vyrobku: zdravotnicky prostfedek

Provedeni: nesterilni

Cilovy pacient: muzi bez omezeni tykajici se véku

Uréeny uzivatel: zdravotnicky pracovnik nebo laicka osoba

Pouzité materialy: PE (polyetylen)

Nezadouci ucinky: Pokud je vyrobek pouzivan v souladu s pokyny vyrobce, nejsou nezadouci reakce znamy.
Skladovani: Skladovat pfi teploté od +5°C do 35°C.

C€

| Urceny ucel pouziti

Plastova lahev s uzavérem, objem 1000 ml, s délenou stupnici po 50 ml, je uréena zejména $patné pohyblivym nebo nepohyblivym pacientiim k zachyceni jednotlivych porci modi, bez nutnosti pfistupu

na toaletu. Slouzi k orientaénimu monitorovani mnozstvi vydané moci. Zaoblené okraje a lemy zajistuji pohodIné pouZziti a snadné cisténi.

| Postup pro pouziti

Sejméte uzavér lahve.

Umistéte lahev do poZadované pozice.

Po pouziti lahev uzavrete.

Obsah lahve vyprazdnéte na toaleté, vymyijte a vydezinfikujte. Umyijte si ruce mydlem a vodou.

Vyrobek Ize Cistit a dezinfikovat béznymi prostifedky pouzivanymi ve zdravotnictvi, ale i v domacnostech. Mozné myt v myc&ce do teploty 70°C.

PN E

& Stupnice na lahvi je pouze orientaéni, nepouzivat jako méfidlo.

| Postup pro bezpecnou likvidaci ZP

Po pouziti u infekéniho pacienta ve zdravotnickém zafizeni: ZP uloZit do PE pytle uréeného pro nebezpecny — infekéni odpad. Oznacéeny pytel (kédem odpadu, mistem vzniku, datem a podpisem

odpovédné osoby) po naplnéni pevné uzaviit a bezpecné transportovat do spalovny = dekontaminacni zafizeni. Odstranéni nebezpeéné vlastnosti infekénosti se rozumi provedeni fadné
dekontaminace. TFidéni odpadu se provadi dle provozniho fadu zdravotnického zafizeni.

Po pouziti v domacim prostredi: Lahev proplachnout teplou mydlovou vodou, zabalit do plastového sacku a odlozit do odpadkového koSe uréeného pro komunalni odpad.

POZNAMKA PRO UZIVATELE: Jakakoliv zavazna nezadouci piihoda, ke které doslo v souvislosti s dotéenym prostfedkem, by méla byt hlagena vyrobci a pfislugnému mistnimu organu.
OKOLNOSTI, ZA KTERYCH BY UZIVATEL MEL KONTAKTOVAT ZDRAVOTNICKEHO PRACOVNIKA: V pfipadé pritomnosti krve v mogi.

| Symboly pouzité na obalu

“ Vyrobce Zdravotnicky prostfedek &I Datum vyroby

Katalogove ¢islo LOT Cislo sarze A Vystraha

Navod je k dispozici také v elektronické podobé na strankach www.gama.cz. Bezplatné poskytnuti dalSich kopii je mozné na vyzadani prostfednictvim e-mailu: prodej@gama.cz.

Datum vydani: 14. 5. 2021

GAMA GROUP a.s., zavod Dalec¢in — 592 41 Dale¢in . . B .
Sidlo spole¢nosti: GAMA GROUP a.s., Manesova 11/3b, Ceské Budé&jovice 7, 370 01 Ceské Budéjovice, Ceska republika, IC: 45797463, www.gama.cz

@ Navod k pouziti - Lahev na mo€ s uzavérem

Typ vyrobku: zdravotnicky prostfedek

Provedeni: nesterilni

Cilovy pacient: muzi bez omezeni tykajici se véku

Urceny uzivatel: zdravotnicky pracovnik nebo laick& osoba

Pouzité materialy: PE (polyetylen)

Nezadouci ucinky: Pokud je vyrobek pouzivan v souladu s pokyny vyrobce, nejsou nezadouci reakce znamy.
Skladovani: Skladovat pti teploté od +5°C do 35°C.

Ce

| Urceny ucel pouziti

Plastova lahev s uzavérem, objem 1000 ml, s délenou stupnici po 50 ml, je uréena zejména $patné pohyblivym nebo nepohyblivym pacientim k zachyceni jednotlivych porci modi, bez nutnosti pristupu

na toaletu. Slouzi k orientaénimu monitorovani mnozstvi vydané moci. Zaoblené okraje a lemy zaijistuji pohodiné pouZziti a snadné Cisténi.

| Postup pro pouziti

Sejméte uzavér lahve.

Umistéte lahev do poZzadované pozice.

Po pouziti lahev uzaviete.

Obsah lahve vyprazdnéte na toaleté, vymyijte a vydezinfikujte. Umyjte si ruce mydlem a vodou.

Vyrobek Ize Cistit a dezinfikovat béZnymi prostfedky pouzivanymi ve zdravotnictvi, ale i v domacnostech. Mozné myt v mycce do teploty 70°C.

PonpR

& Stupnice na lahvi je pouze orientaéni, nepouzivat jako méfidlo.

| Postup pro bezpeénou likvidaci ZP

Po pouziti u infekéniho pacienta ve zdravotnickém zafizeni: ZP uloZit do PE pytle uréeného pro nebezpecény — infekéni odpad. Oznaceny pytel (kddem odpadu, mistem vzniku, datem a podpisem

odpovédné osoby) po naplnéni pevné uzavrit a bezpeéné transportovat do spalovny = dekontaminaéni zafizeni. Odstranéni nebezpecéné vlastnosti infekénosti se rozumi provedeni fadné
dekontaminace. TFidéni odpadu se provadi dle provozniho fadu zdravotnického zafizeni.

Po pouziti v domacim prostredi: Lahev proplachnout teplou mydlovou vodou, zabalit do plastového sacku a odlozZit do odpadkového ko$e uréeného pro komunalni odpad.

POZNAMKA PRO UZIVATELE: Jakakoliv zavazna nezadouci pfihoda, ke které dolo v souvislosti s dotéenym prostfedkem, by méla byt hlagena vyrobci a pfislunému mistnimu organu.
OKOLNOSTI, ZA KTERYCH BY UZIVATEL MEL KONTAKTOVAT ZDRAVOTNICKEHO PRACOVNIKA: V pfipadé pfitomnosti krve v mogi.

| Symboly pouzité na obalu

J Vyrobce Zdravotnicky prostfedek ] Datum vyroby

Katalogové &islo LOT Cislo 3arze A Vystraha
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(sk)  Navod na pouzitie - FfaSa na moé& s uzaverom

Typ vyrobku: zdravotnicka pomocka

Provedenie: nesterilné

Cielovy pacient: muzi bez obmedzenia tykajuce sa veku

Uréeny pouzivatel zdravotnicky pracovnik alebo laicka osoba

Pouzité materialy: PE (polyetylén)

Nezaducie ucinky: Pokial sa vyrobok pouziva v stlade s pokynmi vyrobcu, nie st neZiadulce reakcie zname.
Skladovanie: Skladovat pri teplote od +5°C do 35°C.

| Urceny ucel pouzitia

Plastova ffasa s uzaverom, objem 1000 ml, s delenou stupnicou po 50 ml, je uréena najma zle pohyblivym alebo nepohyblivym pacientom na zachytenie jednotlivych davok mocu, bez nutnosti pristupu
na toaletu. Sluzi k orientaénému monitorovaniu mnozstva vydaného mocu. Zaoblené okraje a lemy zaistuju pohodiné pouzitie a jednoduché Eistenie.

| Postup pre pouzitie

Odstrante uzaver flase.

Umiestnite flaSu do pozadovanej pozicie.

Po pouziti flasu uzavrite.

Obsah flase vyprazdnite na toalete, vymyte a vydezinfikujte. Umyte si ruky mydlom a vodou.

Vyrobok je mozné Cistit a dezinfikovat' beznymi prostriedkami pouzivanymi v zdravotnictve, ale aj v domacnostiach. Vhodny do umyvacky do teploty 70°C.

PN E

& Stupnica na ffasi je len orienta¢na, nepouzivat ako meradlo.

| Postup pre bezpecnu likvidaciu ZP

Po pouziti u infekéného pacienta v zdravotnickom zariadeni: ZP ulozit do PE vrecka uréeného pre nebezpecny — infekény odpad. Oznacené vrece (kédom odpadu, miestom vzniku, datumom a
podpisom zodpovednej osoby) po naplneni pevne uzavriet a bezpec¢ne transportovat do spalovne = dekontaminacné zariadenie. Odstranenie nebezpecnej vlastnosti infekénosti sa rozumie prevedenie
riadnej dekontaminacie. Triedenie odpadov sa vykonava podla prevadzkového poriadku zdravotnickeho zariadenia.

Po pouziti v domacom prostredi: Flasu preplachnut teplou mydlovou vodou, zabalit do plastového vrecka a vlozit do odpadkového kosa uréeného pre komunalny odpad.

POZNAMKA PRE UZIVATELOV: Akykolvek zavazny neZiaduci uginok, ku ktorému doslo v suvislosti s dotknutym prostriedkom, by mal byt hlaseny vyrobcovi a prislunému miestnemu organu.
OKOLNOSTI, ZA KTORYCH BY UZIVATEL MAL KONTAKTOVAT ZDRAVOTNICKEHO PRACOVNIKA: V pripade pritomnosti krvi v mogi.

| Symboly pouzité na obalu

d Vyrobca Zdravotnicka pombcka &I Datum vyroby

Katalégove ¢islo Cislo sarze A Vystraha

Navod je k dispozicii aj v elektronickej podobe na strankach www.gama.cz. Bezplatné poskytnutie dalSich kopii je mozné na vyzadanie prostrednictvom e-mailu: prodej@gama.cz.
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@ Navod na pouzitie - FFaSa na mo¢ s uzaverom

Typ vyrobku: zdravotnicka pomdcka

Provedenie: nesterilné

Cielovy pacient: muzi bez obmedzenia tykajice sa veku

Uréeny pouzivatel” zdravotnicky pracovnik alebo laické osoba

Pouzité materialy: PE (polyetylén)

Nezaducie ucinky: Pokial sa vyrobok pouziva v sulade s pokynmi vyrobcu, nie st neziadice reakcie zname.
Skladovanie: Skladovat pri teplote od +5°C do 35°C.

| Urceny ucel pouzitia

Plastova flasa s uzaverom, objem 1000 ml, s delenou stupnicou po 50 ml, je ur€ena najma zle pohyblivym alebo nepohyblivym pacientom na zachytenie jednotlivych davok mocu, bez nutnosti pristupu
na toaletu. Sluzi k orientacnému monitorovaniu mnozstva vydaného mocu. Zaoblené okraje a lemy zaistuju pohodiné pouzitie a jednoduché Eistenie.

| Postup pre pouzitie

Odstrante uzaver flase.

Umiestnite flaSu do poZzadovanej pozicie.

Po pouziti flasu uzavrite.

Obsah flaSe vyprazdnite na toalete, vymyte a vydezinfikujte. Umyte si ruky mydlom a vodou.

Vyrobok je mozné Cistit a dezinfikovat' beznymi prostriedkami pouzivanymi v zdravotnictve, ale aj v domécnostiach. Vhodny do umyvacky do teploty 70°C.

PonpR

& Stupnica na ffasi je len orienta¢na, nepouzivat ako meradlo.

| Postup pre bezpecnd likvidaciu ZP

Po pouziti u infekéného pacienta v zdravotnickom zariadeni: ZP ulozit do PE vrecka uréeného pre nebezpecny — infekény odpad. Oznacené vrece (kédom odpadu, miestom vzniku, datumom a
podpisom zodpovednej osoby) po naplneni pevne uzavriet a bezpe¢ne transportovat do spafovne = dekontaminac¢né zariadenie. Odstranenie nebezpecnej vlastnosti infekénosti sa rozumie prevedenie
riadnej dekontaminacie. Triedenie odpadov sa vykonava podla prevadzkového poriadku zdravotnickeho zariadenia.

Po pouziti v domacom prostredi: Ffasu preplachnut teplou mydlovou vodou, zabalit do plastového vrecka a vloZit do odpadkového koSa uréeného pre komunalny odpad.

POZNAMKA PRE UZIVATELOV: Akykolvek zavazny neZiaduci ucinok, ku ktorému doslo v stvislosti s dotknutym prostriedkom, by mal byt hlaseny vyrobcovi a prislunému miestnemu organu.
OKOLNOSTI, ZA KTORYCH BY UZIVATEL MAL KONTAKTOVAT ZDRAVOTNICKEHO PRACOVNIKA: V pripade pritomnosti krvi v mogi.

| Symboly pouzité na obalu

Zdravotnicka pomécka &I Datum vyroby

d Vyrobca

Cislo arze A Vystraha

Katalégové &islo

Navod je k dispozicii aj v elektronickej podobe na strankach www.gama.cz. Bezplatné poskytnutie dalSich kopii je mozné na vyzadanie prostrednictvom e-mailu: prodej@gama.cz.
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